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Dépistage de stupéfiants avec le DrugCheck 3000 FR
Notice d’utilisation simplifiée 
Précautions hivernales

10 min

Pensez à réchauffer le kit avant utilisation

-5°C<T<+5°C Cette notice d’utilisation simplifiée 
du DrugCheck 3000 FR ne remplace 
pas la notice d’utilisation.

https://www.draeger.com/ifu?SearchTerm=9300171

Stockage

Utilisation

Lecture des résultats

Les kits doivent être stockés à une température comprise entre 4 et 25°C.
Les kits, stockés à une température inférieure à 4°C, ne peuvent pas être utilisés immédiatement, 
car la fiabilité des résultats s’en trouverait altérée.

 Pour les températures comprises entre -5°C et +5°C :

Stocker les kits de test pendant au moins 30 minutes 
dans un endroit tempéré (supérieure à 15°C).

Réchauffer le kit pendant au moins 10 minutes 
(p. ex. le conserver dans une poche de pantalon 
ou le réchauffer à mains nues), puis effectuer le 
dépistage dans un endroit chaud (p. ex. une voiture).

Pour des températures inférieures à 10 degrés, 
il faut bien attendre 10 minutes avant la lecture 
du résultat pour des résultats éventuellement 
positifs (absence de trait).
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