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Aufgrund verschiedener Probleme im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und Schwierigkeiten bei der 
Materialbeschaffung fällt es den Lieferanten der Komponenten für unsere PSS*-Lungenautomaten (LA) derzeit 
schwer, der Nachfrage nachzukommen. Es gibt weltweit Probleme bei der Versorgung mit Kunststoffen und 
Gummirohstoffen, von denen nicht nur unsere Branche, sondern auch sämtliche Industriebereiche betroffen sind.  

 
Aus diesen Gründen mussten wir nach alternativen Lieferanten für das Silikonmaterial für die Membran des PSS-
Lungenautomaten suchen. Nach umfangreicher Suche, sowie mehreren Tests und Validierungen wurde ein 
alternativer Lieferant ausgewählt. Wir können bestätigen, dass die Membran gleichwertig ist und alle notwendigen 
Anforderungen einschließlich EN 137 erfüllt werden.  

 
Zur Kennzeichnung der Membranen haben wir das neue Material blau eingefärbt, wie unten in der Abbildung im 
Vergleich mit dem derzeitigen transparenten Material zu sehen ist: 

 

 

 

 

 

 
    Datum: 03.05.2022 

 
 
Zu beachten ist, dass die Sachnummer beibehalten wird (3338747) und es sich um einen gleichwertigen Ersatz 
handelt. Das bedeutet, dass bei Verwendung der neuen Silikonmembran keine anderen Komponenten 
ausgetauscht werden müssen.  
 
*PSS: Persönliches Schutz-System 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Unter der E-Mail-Adresse AufbereitungPSA@draeger.com beantworten wir gerne Fragen zum Thema Silikonmembran für 
PSS-Lungenautomaten sowie Aufbereitung von Persönlicher Schutzausrüstung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Carsten Joester 
Produkt Marketing Manager 
Marketing Feuerwehr und Behörden 
Region DACH 
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