
Guía rápida de uso
Aquapor H300 y terapia de alto flujo

La humidificación activa puede tener varias aplicaciones. Una posibilidad 
es la humidificación del aire respiratorio durante la terapia de alto flujo.

Para usar la terapia de alto flujo con el Aquapor H300 se requieren los 
siguientes componentes.

VentStar Aquapor
Circuito respiratorio 
doblemente calefactado
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Oxymixer
(Mezclador de O2) Kit HI-Flow Star para Aquapor AEvita V800
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La cánula nasal HI-Flow Star está 
disponible en distintas tallasAquapor H300

doblemente calefactado

Kit HI-Flow Star para Aquapor A

Fuente de flujo Sistema respiratorio

Humidificador Interfaz de paciente de alto flujo



1. Configuración del Aquapor H300 en pacientes intubados
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Cuando se humidifica el aire respiratorio en pacientes intubados, la configuración consta de los siguientes 
dispositivos: Ventilador, sistema respiratorio con calefacción simple o doble, humidificador y tubo.

2. Configuración del Aquapor H300 para terapia de alto flujo en el ventilador
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En el contexto de la humidificación de la terapia de alto flujo en un ventilador, la configuración consta 
de: Ventilador, sistema respiratorio de alto flujo, humidificador con kit de válvula e interfaz de paciente 
de alto flujo. No es necesario el tubo de espiración. También es posible habilitar una transición 
suave de la terapia invasiva a la no invasiva y viceversa con el sistema respiratorio doblemente 
calefactado mostrado en la ilustración 1.

3. Configuración del Aquapor H300 para la terapia de alto flujo en un mezclador de O2
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Al humidificar el gas respiratorio durante la terapia de alto flujo en un mezclador de O2, la configuración 
consiste en: Mezclador de O2, sistema respiratorio de alto flujo, humidificador con kit de válvula e interfaz 
de alto flujo. Además, se puede acoplar una válvula espiratoria a la cámara de agua.

Recuerde: Esta guía de referencia rápida no sustituye las instrucciones de uso. Todo uso del dispositivo médico exige 
una comprensión completa y un cumplimiento estricto de las instrucciones de uso.


