
INDUCCIÓN

FASE INICIAL

UNA VEZ SE HA ALCANZADO EL VALOR DE CAM OBJETIVO DE 0,8 A 1

*A partir de una edad del paciente > 6 meses; todos los valores son orientativos y han sido clínicamente comprobados; 
sin embargo, en casos individuales deben adaptarse en función de la respuesta individual del paciente, las características 
de funcionamiento de las máquinas utilizadas y los requisitos del procedimiento.  

Procedimiento esquemático de  anestesia 
de fl ujo mínimo con gases portadores
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GASES PORTADORES

O2 AIRE N2O

O2 AIRE N2O

OXÍGENO MEZCLA DE 
OXÍGENO/AIRE

OXÍGENO/
ÓXIDO NITROSO

Preoxigenación con 
oxígeno al 100 % 
a 6 l/min durante 
1 - 3 minutos, con 
mascarilla facial

Administración 
intravenosa 

del narcótico o 
inducción por vía 

inhalatoria

Analgesia y relajación 
(NOTA: el oxígeno y las 
mezclas de oxígeno/aire 

pueden requerir una dosis 
un 20 % más alta  del 
opioide de inducción)

Intubación 
endotraqueal o 
introducción de 

una máscara 
laríngea

Conexión 
del paciente 
al sistema 

de circuitos 
ventilatorios

AJUSTES DEL FLUJO DE GAS FRESCO

ESTABILIZACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL OXÍGENO INSPIRATORIO (VOL%):

AJUSTES DEL VAPORIZADOR (VOL%):

REDUCIR EL FLUJO DE GAS FRESCO:

AUMENTAR LOS AJUSTES DEL VAPORIZADOR (VOL%):

Oxígeno:

1 l/min durante 1-8 min.,
100 %

1 l/min,

40 %
3 l/min

Oxígeno:

4 l/min

Aire: Flujo de 
gas fresco: Oxígeno:

Óxido 
nitroso:

Flujo de 
gas fresco:

1,4 l/min,
32 %

3 l/min 4,4 l/min

60-80 % 35-40 % 30-40 %

ISO SEVO DES DESDES ISOISO SEVOSEVO

ISO SEVO DES DESDES ISOISO SEVOSEVO

Oxígeno:
100 % a 0,25-0,35 l/min

NOTA: Cambio de
 concentración de los agentes anestésicos

Oxígeno: Aire:
Flujo de

gas fresco: Oxígeno:
Óxido 

nitroso:
Flujo de

gas fresco:
0,3 l/min,

68 %
0,2 l/min, 0,5 l/min, 0,2 l/min, 0,5 l/min,0,3 l/min,

60 %

5-6 % 5-6 % 12 % 2,5 % 3,5 % 6 % 1-1,5 % 2-2,5 % 4-6 %

NP NP NP 5 % 5 % 8 % 2,5 % 3-3,5 % 5-7,5 %


