
INDUÇÃO

FASE INICIAL

QUANDO O VALOR DESEJADO DA CAM DE 0,8 A 1 FOR ALCANÇADO

* �De um paciente com > 6 meses; Todos os valores são valores de orientação clinicamente testados. No entanto, em casos 
individuais, eles precisam ser adaptados de acordo com a resposta individual do paciente, as características de desempenho  
das máquinas usadas e os requisitos operacionais.

Esquema do procedimento* de fluxo mínimo 
de anestesia com gases transportadores
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Oxigênio:

1 L/min por 1-8 min,
100%

Oxigênio:

1 L/min,
40%

Ar:
3 L/min

Fluxo de
gás fresco:

4 L/min

Fluxo de
gás fresco:

4,4 L/min

Oxigênio:
1,4 L/

min,32%

Óxido
nitroso:

3 L/min

Oxigênio:

100% para 0,25-0,35 L/min
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0,3 L/min,
68%
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0,2 L/
min
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gás fresco:
0,5 L/min

Fluxo de
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0,3 L/
min,60%
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nitroso:
0,2 L/
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CONFIGURAÇÕES DO FLUXO DE AR FRESCO

ESTABILIZAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRATÓRIO (VOL%):

CONFIGURAÇÕES DO VAPORIZADOR (VOL%):

REDUZIR O FLUXO DE AR FRESCO:

AUMENTAR AS CONFIGURAÇÕES DO VAPORIZADOR (VOL%):

Pré-oxigenação 
com oxigênio 

a 100% a 6 L/min 
por 1 a 3 

minutos, com 
máscara facial

Administração 
intravenosa 
de agente 
hipnótico 

ou indução 
da inalação

Analgesia 
e relaxamento

(OBSERVAÇÃO: Oxigênio e 
mistura oxigênio/ar podem 
precisar de uma dose de 
opioide de indução 20% 

mais alta)

Intubação 
endotraqueal ou 

inserção de 
máscara laríngea

Conexão do 
paciente ao 
sistema do 

circuito

OXIGÊNIO MISTURA 
OXIGÊNIO/AR

OXIGÊNIO/ 
ÓXIDO NITROSOO2 O2

NNO

DESSEVOISO

5-6% 12%5-6%
DESSEVOISO

2,5% 6%3,5%
DESSEVOISO

1-1,5% 4-6%2-2,5%

DESSEVOISO
Não se 
aplica

Não se 
aplica

Não se 
aplica

DESSEVOISO
5% 8%5%

DESSEVOISO
2,5% 5-7,5%3-3,5%

ARO2 N2O

ARO2 N2O

Desflurane

Isoflurane

OBSERVAÇÃO: Alteração da 
concentração do anestésico

Sevoflurano

Desflurano

Isoflurano

GASES  
TRANSPORTADORES

O2 AR N2O

O2 AR N2O


