
Как очищать Dräger Babytherm® 8004/8010
Очистка в 5 этапов

Выполните все процедуры очистки в соответствии с рекомендациями вашей больницы.
Этот документ носит исключительно информационный характер. Полное описание разборки, 
очистки и дезинфекции см. в инструкции по эксплуатации устройства.

Обязательные условия для выполнения проверки: В устройстве нет пациента. Все принадлежности

!

3
4 Поместите силиконовые прокладки 

в дезинфицирующую ванну:

• 

После погружения на заданное время 
ополосните чистой водой и высушите.

• 

Очистите матрас:
• Протрите гелевый матрац (Babytherm 8010) 

дезинфицирующим средством. Не используйте 
дезинфицирующие средства, содержащие 
глюкопротамин (например, Incidin Plus, 
Incidin Extra или Incidin Foam).

• 

Матрац на основе вязкоупругой пены SoftBed 
(Babytherm 8004): Очищайте и протирайте дез-
инфицирующим средством при необходимости
и после каждого пациента. Если чехол сильно за-
грязнен, его можно стирать в стиральной ма-
шине при 95 °C. Сушить в барабане при темпера
туре до 95 °С. В исключительных случаях ма-
трац может быть контаминирован.
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Используйте только дезинфицирующие средства, указанные в инструкции по применению. При очистке стеклянных 
линз ламп для фототерапии используйте только продукты с pH от 7 до 9. Исключите попадание жидкости в устройство.!

5
Протрите тканью, смоченной водой 
(желательно питьевой).

2

Необходимо произвести дезинфекцию 
поверхностей
• всех деталей, снятых при разборке.

• Рама ложа, боковые панели, внутренние стенки.

• Поверхность ложа, матрац, лоток для рентгеновской 
кассеты и место, где он размещается, крышка 
кроватки, Scale-Tronix® 4002-BT, стойка, включая 
все принадлежности.

• Удалите видимые загрязнения одноразовой 
салфеткой, смоченной в моющем средстве и отжатой.

• Тщательно очистите все поверхности и детали, 
обязательно очистите все отверстия и углубления.

• Для удаления трудновыводимых пятен Dräger рек
омендует использовать щетку с мягкой щетиной 
или салфетку из микрофибры.

1 На следующей странице 
приведены указания по разборке. 2

Затем вымойте с моющим средством 
и ополосните чистой водой или стерилизуйте 
при 120 °C (программа для перчаток).

• 

• 

Перед следующим использованием:

Убедитесь, что все поверхности сухие.

удалены, источник питания отключен. Дайте инфракрасному обогревателю остыть в течение 30 минут.



Разборка

1

Этапы 2, 3, 4 и 5 описаны на следующей странице.

Снимите крышку кроватки.1 Снимите матрац с ложа (всегда храните гелевый матрац в горизонтальном 
положении).

2

Опустите боковые стенки.4 Выньте внутренние боковые стенки.5

Перед следующим помещением пациента в устройство:

• Выполните повторную сборку компонентов.

• После протирания дезинфицирующим средством дайте полностью собранному блоку поработать несколько часов без пациента, 
чтобы полностью удалить остатки дезинфицирующего средства.

• Установите температуру матраца на 37 °C

• Установите инфракрасный обогреватель на уровень нагрева 3 в режиме «man.».

• Установите все необходимые терапевтические аксессуары.

• Проверьте готовность устройства к работе.

Удалите держатель для дыхательного контура.

Выньте силиконовые прокладки.
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4

Поверните инфракрасный обогреватель в сторону, чтобы облегчить 
доступ для чистки.
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