
Houd de bevestigde disposable 
handgreep in de ene hand en trek met 
de andere hand de trekring omlaag.

Blijf de trekring omlaag trekken  
tot deze loskomt uit zijn 
oorspronkelijke positie.

Draai de inkepingen naar links om  
de disposable handgreep volledig 
te verwijderen. Voer de handgreep af 
volgens de instructies van het protocol.

Houd de disposable handgreep vast 
bij de inkepingen en bevestig hem 
op de binnenste handgreep. Zorg 
dat er geen lucht blijft zitten tussen 
de disposable handgreep en de 
binnenste handgreep.

Waarschuwing: de binnenste 
handgreep mag niet beschadigd 
zijn. Als de binnenste handgreep 
beschadigd is, kan de disposable 
handgreep beschadigd raken.

Draai de disposable handgreep  
naar rechts tot hij bevestigd is aan  
de lamp. De handgreep zit nu op  
zijn plaats.

Waarschuwing: controleer of  
de disposable handgreep stevig  
is bevestigd nadat deze op de  
binnenste handgreep is aangebracht. 
De disposable handgreep kan in het 
operatieveld vallen als hij niet goed 
bevestigd is.

Verwijder de steriele disposable 
handgreep uit de onbeschadigde 
buitenverpakking. Breng hem aan op 
de binnenste handgreep met behulp 
van een aseptische techniek.

Opmerking: laat de doorzichtige 
plastic huls in samengedrukte 
toestand.

Dräger disposable handgreep  
voor Polaris-lampen
—
De disposable handgreep bevestigen
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De disposable handgreep verwijderen
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Deze richtlijn dient niet ter vervanging of wijziging van de gebruiksaanwijzing. Raadpleeg altijd  
de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de disposable handgreep. De gebruiksaanwijzing  
en de richtlijnen en het beleid van het ziekenhuis moeten te allen tijde worden opgevolgd.


