QuickSet

Co to je?

Pomoci funkce QuickSet je mozné upravit parametr a dosahnout okamzitého Gcinku, aniz byste potfebovali
jakékoli potvrzeni. QuickSet umoznuje provadét nastaveni parametru v redlném Case s monitorovanim na
obrazovce ventilatoru v realném case.

Jak se pouziva?

1. Vyberte parametr

2. Tlacitko poté zezloutne

3. Podrzte otocny ovladac stlaceny po
dobu 1,6 sekundy

. Tlacitko zezelend a bude mit Zluty okraj

. Drzte ovladac stlaceny a zaroven jim otacejte
. Zvolené nastaveni se okamzité uplatni
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Proc je to dulezité?

V nékterych technikach recruitment manévru je dilezité provadét neustalé upravy hodnot jednotlivych
parametrd v realném Case, aniz byste ztraceli Cas potvrzovanim a/nebo cekanim na zménu hodnoty
parametru.

Pro¢ je dllezité zlepSovat vysledky?

Funkce QuickSet je uzitecna k provadéni nékterych recruitment manévrd, tj. podle Lim et al.
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PrirGstkovy PEEP, inspiracni tlak zlstévajici na stejné Grovni’

Tlakovy limit 40 cmH20

LIP + 2 cmH20

Predtim RM (2 min) 30 s (poté) 30 s (s prodlevou)

Recruitment manévr

1. Lim et al., Morphometric Effects of the Recruitment Maneuver on Saline-lavaged Canine Lungs: A Computed Tomographic Analysis.





