JESTE LI ZNALI?

Pressure Link

O ¢éemu se radi?

Pressurelink moguénost je uparivanja postavki inspiratornog tiaka Pinsp i pozitivnog tlaka na kraju izdisaja PEEF.
Ako je PressureLink aktivan, Pinsp i PEEP su povezani i pri promijeni jednog, drugi se mijenja automatski.

Kako se primjenjuje?

e odaberite jedan parametar (Pinsp ili PEEP)

pritisnite gumb ,Link" (Poveznica)

odabire se i pripadajuci parametar

oba tlaka postaju simultano podesivi

e Driving pressure” (pogonski tlak) AP ostaje konstantan
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Zasto je vazan?

Pogonski tlak jedna je od najvaznijih postavki za obavljanje manevara raspuhivanja i izbjegavanje
ostecenja pluca induciranih ventilatorom.

Konstantan pogonski tlak takoder omogucuje manje interakcija s korisnickim suceljem ventilatora,
Sto dovodi do manjeg broja potencijalnih pogresaka.

Zasto je korisno poboljsati ishode?

Uz Pressurelink moZete obavljati manevre raspuhivanja te smanijiti interakciju s uredajem | odrzati
pogonski tlak konstantnim.
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