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2. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang Ill Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 1016

Gerat: Gasmesstransmitter Typ IDS 010x und 011x
Kennzeichnung: € 112D Ex th IlIC T80°C, T130°C Db

Hersteller: Drager Safety AG & Co. KGaA

Anschrift: RevalstralRe 1, 23560 Lubeck, Deutschland

Beschreibung der Ergdnzungen und Anderungen

Der Gasmessstransmitter Typ IDS 010x und IDS 011x wurde nach den Normen
EN 60079-0:2012+A11:2013 und EN 60079-31:2014 neu bewertet.
Die Kennzeichnung bleibt unverandert:

@ 12D Extb lliC T80°C, T130°C Db

Technische Daten

Bemessungsspannung:.......................... 9 bis 30 VDC
Leistung:.......cooeviiiii max. 9 W
Umgebungstemperaturbereich:................ Max. -40 °C bis +80 °C

und Wasserschutz:..............cocooiiiiiii . IP6X nach EN 60529

Angewandte Normen

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-31:2014

Hinweise fir Herstellung, Einbau und Inbetriebnahme

Der O-Ring (25.1 x 2.65) an der AuRenseite des Deckels ist nicht Gegenstand der
Zertifizierung.

Prufbericht: PTB Ex 15-15142

Konformitdtsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 11. Dezember 2015
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