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HİJYEN
Huniye dokunmayın. Test edilen cisim veya kişiyle arada 3 cm mesafe 
bırakılması zorunludur. Test edilen kişinin cildi, herhangi bir salgı veya yüzey 
huniyle temas ettirilmemelidir. Ayrıca test edilecek cisimlerle de direkt 
temastan kaçının. Kontaminasyon durumunda huniyi değiştirin.

KAÇININ
Rüzgar veya hava akıntısı olan oda ve açık alanlarda numune almaktan 
kaçının. Test sonucu etkilenebilir.

DİKKAT
Cihazın zarar görmesi! ►Cihaz zarar görebileceği için alkalin pilleri şarj 
etmeyin.

DİKKAT
Patlama tehlikesi. ►Ateşe maruz bırakmayın veya açmak için zorlamayın.

DİKKAT
Ölçüm aletinin zarar görmesi. Pil asidinin sızması cihaza zarar verebilir. 
►Saklama süresi 6 aydan uzun sürecekse pilleri çıkarın.

DİKKAT
Ölçüm aletinin zarar görmesi. ►Cihazı sıvıya daldırmayın. 
►Alkol, limon veya çözücü madde içeren temizlik malzemeleri 
kullanmayın.
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Κατά την αποθήκευση

-20 °C έως +70 °C / -4 °F έως +158 °F

Υποδοχή επικοινωνίας USB μόνο για σέρβις.

Σημάνσεις CE: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (οδηγία 2014/30/EΕ).

Piller yerleşim yeri atığı olarak tasfiye edilmemelidir. Bu, yanındaki 
sembolle belirtilmektedir. Pilleri geçerli yönetmeliklere uygun 
olarak pil toplama merkezlerinde tasfiye edin.

Bu ürün yerleşim yeri atığı olarak tasfiye edilmemelidir. Bu, 
yanındaki sembolle belirtilmektedir. Dräger, bu ürünü ücretsiz 
olarak iade alır. Bu konu hakkında bilgi almak için ulusal satış 
organizasyonlarına ve Dräger’e danışabilirsiniz.

Ortam koşulları

Kullanım esnasında

-15°C ila +50°C / +5°F ila +122°F | %10 ila 100 bağıl nem (yoğuşmasız)
600 ila 1300 hPa

Saklama sırasında

-20°C ile +70°C / -4°F ile +158°F

USB iletişim soketi sadece servis için.

CE işaretleri: Elektromanyetik uyumluluk (Direktif 2014/30/EU).
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HYGIENE
 touch the funnel. It is mandatory to keep distance of 3 cm of the object 
 person to be tested. A test person’s skin, any secretions or surfaces 
not be touched with the funnel. Also avoid the direct contact with sub-
es to be tested. In case of an contamination change the funnel.

AVOID
 taking the samples within the draft of wind or air in rooms and open 
. The test result could be affected.

CAUTION
ge to the device! ►Do not charge alkaline batteries, as the device 
e damaged otherwise.

CAUTION
er of explosion. ►Do not expose to fire ore force to open.

CAUTION
ge to the instrument. Leakage of battery acid can cause damage to the 

e. ►Remove batteries if storing the device longer than 6 month.

CAUTION
ge to the instrument. ►Do not submerge the device in liquid. 

 not use cleaning agents containing alcohol, lemon, or solvents.

ХИГИЕНА
пайте накрайника. Задължително е да се спазва разстояние от 
до тествания обект или тестваното лице. Накрайникът не трябва 
 допира до кожата на тестваното лице и до никакви секрети или 
хности. Не допускайте и директен контакт на накрайника с 
аните субстанции. В случай на замърсяване, заменете 
йника.

ДА СЕ ИЗБЯГВА
вайте вземане на проби при силен вятър или въздушно течение в 
ти помещения и в открити пространства. Това може да повлияе на 
тата от теста.

ВНИМАНИЕ
еда на уреда! ►Не зареждайте алкални батерии, тъй като това 
 да доведе до повреда на уреда.

ВНИМАНИЕ
Опасност от експлозии. ►Да не се излага на огън и да не се отваря със 
сила.

ВНИМАНИЕ
Повреда на инструмента. Изтичането на киселина от батериите може 
да причини повреда на уреда. ►Ако уредът ще се съхранява повече от 
6 месеца, отстранете батериите.

ВНИМАНИЕ
Повреда на инструмента. ►Не потапяйте уреда в течност. 
►Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, лимон 
или разтворители.

IGIENĂ
Nu atingeţi pâlnia. Este obligatoriu să menţineţi o distanţă de 3 cm faţă de 
obiectul sau persoana supusă testării. Epiderma, orice secreţie sau 
suprafeţe ale persoanei supusă testului nu trebuie să intre în contact cu 
pâlnia. De asemenea evitaţi contactul direct cu substanţele ce trebuie 
testate. În cazul contaminării schimbaţi pâlnia.

EVITAŢI
Evitaţi prelevarea de probe în curentul vântului sau aerului în încăperii şi în 
spaţii deschise. Rezultatul testului poate fi afectat.

ATENŢIE
Deteriorarea aparatului! ►Nu încărcaţi baterii alcaline deoarece aparatul 
poate fi deteriorat în caz contrar.

ATENŢIE
Pericol de explozie. ►Nu le expuneţi focului sau le deschideţi forţat.

ATENŢIE
Deteriorarea instrumentului. Scurgerea de acid din baterii poate cauza 
deteriorarea aparatului. ►Scoateţi bateriile dacă depozitarea aparatului 
este mai lungă de 6 luni.

ATENŢIE
Deteriorarea instrumentului. ►Nu scufundaţi aparatul în lichid. 
►Nu utilizaţi agenţi de curăţare care conţin alcool, lămâie sau solvenţi.

ΥΓΙΕΙΝΗ
Μην αγγίζετε τη χοάνη. Είναι υποχρεωτικό να διατηρείτε απόστ
αντικειμένου από το ελεγχόμενο άτομο. Το δέρμα του ελεγχόμε
τυχόν εκκρίσεις ή επιφάνειες δεν πρέπει να έλθουν σε επαφή 
Αποφεύγετε επίσης την άμεση επαφή με τις ουσίες που πρόκε
ελεγχθούν. Σε περίπτωση μόλυνσης αντικαταστήστε τη χοάνη

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ
Αποφεύγετε να λαμβάνετε δείγματα σε ρεύμα αέρα ή αέρα σε κ
υπαίθριους χώρους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει το

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρόκληση ζημιών στη συσκευή! ►Μην φορτίζετε τις αλκαλικέ
καθώς έτσι μπορεί να υποστεί ζημίες η συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος έκρηξης. ►Μην το εκθέτετε σε φωτιά και μην το ανο

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρόκληση ζημιών στο όργανο! Η διαρροή του οξέος της μπατα
να προκαλέσει ζημίες στη συσκευή. ►Αφαιρείτε τις μπαταρίες
περίπτωση αποθήκευσης της συσκευής για διάστημα άνω των

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρόκληση ζημιών στο όργανο! ►Μην εμβαπτίζετε τη συσκευή
►Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν οινόπνε
ή διαλύτες.

Batteries must not be disposed of as household waste. This is 
indicated by the adjacent symbol. Dispose of batteries at battery 
collection centres as specified by the applicable regulations.

This product must not be disposed of as household waste. This is 
indicated by the adjacent symbol. You can return this product to 
Dräger free of charge. For information please contact the national 
marketing organisations or Dräger.

ent conditions

g operation

 to +50 °C / +5 °F to +122 °F | 10 to 100 % rel. hum. (non-condensing)
 1300 hPa

g storage

 to +70 °C / -4 °F to +158 °F

communication socket for service only.

arkings: Electromagnetic compatibility (Directive 2014/30/EU).

Батериите не трябва да се изхвърлят като битови отпадъци. 
Това е обозначено със следния символ. Изхвърляйте 
батериите съгласно действащите предписания в 
събирателните пунктове.

Този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 
Това е обозначено със следния символ. Dräger приема 
безплатно връщане на този продукт. Информация за това ще 
получите от националните търговски организации или от 
Dräger.

Условия на околната среда

По време на работа

от -15 °C до +50 °C / от +5 °F до +122 °F | от 10 до 100 % отн. вл. (без 
кондензация) от 600 до 1300 hPa

При съхранение

от -20 °C до +70 °C / от -4 до +158 °F

Комуникационен USB порт само за сервизни дейности.

Означение CE: Електромагнитна съвместимост (директива 2014/30/
ЕС).

ro

Nu este permisă eliminarea bateriilor şi acumulatoare
menajer. Prin urmare, este marcat cu simbolul alătur
bateriile şi acumulatoarele la locurile de colectare a b
conform prescripţiilor în vigoare.

Nu este permisă eliminarea acestui produs ca deşeu 
urmare, este marcat cu simbolul alăturat. Dräger prim
gratuit acest produs înapoi. Organizaţiile naţionale de
societatea Dräger vă pot oferi informaţiile necesare î

Condiţii ambientale

În timpul funcţionării

-15 °C la +50 °C / +5 °F la +122 °F | 10 to 100 % umid. rel. (fără
600 până la 1300 hPa

În timpul depozitării

-20 °C până la +70 °C / -4 până la +158 °F

mufă USB de comunicare doar pentru service.

Marcaj CE: Compatibilitatea electromagnetică (Directiva 2014

Οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δε
να διατίθενται μαζί με τα δημοτικά απορρίμματα. Αυτ
επισημαίνεται με το παρακείμενο σύμβολο. Παραδίδ
μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σύμ
ισχύουσες διατάξεις σε σημεία συλλογής μπαταριών

Αυτό το προϊόν δεν επιτρέπεται να διατίθεται μαζί με
απορρίμματα. Αυτό επισημαίνεται με το παρακείμενο
Dräger παραλαμβάνει δωρεάν αυτό το προϊόν. Σχετι
πληροφορίες θα βρείτε στις εθνικές αντιπροσωπείες
Dräger.

Συνθήκες περιβάλλοντος

Κατά τη λειτουργία

-15 °C έως +50 °C / +5 °F έως +122 °F | σχετ. υγρ. 10 έως 10
συμπύκνωση) 
600 έως 1300 hPa

el
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स्वच्छता
फ़नल को न छुएं। यह अिनवायर् ह ैिक परीक्षण की जाने वाली वस्तु या ᳞िक्त स े3 सᱶमी की दरूी 
रखी जाए। परीक्षणाधीन ᳞ िक्त की त्वचा, कोइर् उत्सजर्न या सतहᱶ फ़नल से न छुएं। इसके अलावा 
परीक्षणाधीन पदाथᲄ के सीधे संपकर्  से बचᱶ। कोइर् संदषूण होने पर, फ़नल बदल दᱶ।

बचᱶ
कमरᲂ या खुले क्षतर्ᲂ मᱶ पवन या हवा के दायरे मᱶ नमूने लेने से बचᱶ। परीक्षण पिरणाम पर्भािवत 
हो सकता ह।ै

सावधान
उपकरण को नुकसान! ►अल्केलाइन बैटिरयाँ चाजर् न करᱶ, इससे उपकरण को नुकसान पहुचं 
सकता है

सावधान
िवस्फोट का खतरा। ►खोलने के िलए अिग्न अयस्क बल के पर्भाव मᱶ न लाएं।

सावधान
उपकरण को क्षित। बैटरी एिसड के िरसाव से उपकरण को नकुसान पहुचं सकता ह।ै ►अगर 
उपकरण को 6 महीनᲂ से अिधक समय तक भंडािरत करने जा रहे हᲂ तो बटैिरयाँ िनकाल लᱶ।

सावधान
उपकरण को क्षित। ►उपकरण को िकसी दर्व मᱶ न डुबोएं। 
►अल्कोहल, नᱭबू, या िवलायकᲂ वाले सफाइर् के तत्व इस्तेमाल न करᱶ।

aćinstva. To je 
 u centrima za 
enljivim propisima.

 domaćinstva. To je 
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macije obratite 
 kompaniji Dräger.

 100 % rel. vlaž. (bez 

je.

a 2014/30/EU).

बैटिरयᲂ को घरेलू कचरे की तरह िठकाने नहᱭ लगाना चािहए। यह समीपी िचह्न से 
दशार्या गया ह।ै लागू कानूनᲂ ᳇ारा िनिदर᳥् तरीके से बैटरी सगर्हण केन्दर्ᲂ पर ही 
बैटिरयᲂ का िनपटान िकया जाना चािहए।
घरेलू कचरे के रूप मᱶ इस उत्पाद का िनपटान नहᱭ िकया जाना चािहए। यह समीपी 
िचह्न से दशार्या गया ह।ै आप यह उत्पाद Dräger को िन:शुल्क लौटा सकते ह।ᱹ 
जानकारी के िलए कृपया रा᳦ीय िवपणन संगठनᲂ या Dräger से संपकर्  करᱶ।

पिरवेशी िस्थितयाँ
पर्चालन के दौरान
-15 °C से +50 °C तक/ +5 °F स े+122 °F तक | 10 से 100 % सापे. आदर्र्. (गैर-सघंनक)
600 से 1300 hPa तक
भडंारण के दौरान
-20 °C से +70 °C तक / -4 °F से +158 °F तक
USB सपर्षण सॉकेट केवल सिवर्स हतेु।
CE िचह्नांकन: िव᳒ुतचुंबकीय अनुकूलन (िनदᱷश 2014/30/EU)।
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HIGIJENA
Nemojte dodirivati levak. Obavezno se mora održavati 
predmeta ili osobe koji se testiraju. Levak ne sme da d
koja se testira, bilo kakve sekrecije ili površine. Takođe
kontakt sa supstancama koje će se testirati. U slučaju
zamenite levak.

IZBEGAVATI
Izbegavajte uzimanje uzoraka pri promaji ili strujanju va
i na otvorenim prostorima. To može uticati na rezultat 

OPREZ
Oštećenje uređaja! ►Nemojte puniti alkalne baterije, 
uređaj može oštetiti.

OPREZ
Opasnost od eksplozije. ►Nemojte izlagati vatri niti n

OPREZ
Oštećenje instrumenta. Curenje kiseline iz baterije mo
oštećenje uređaja. ►Izvadite baterije ako ćete uređaj u
6 meseci.

OPREZ
Oštećenje instrumenta. ►Nemojte potapati uređaj u t
►Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže a
rastvarače.
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Baterije se ne smeju odlagati kao otpad dom
naznačeno ovim simbolom. Baterije odložite
sakupljanje baterija kako je predviđeno prim

Ovaj proizvod se ne sme odlagati kao otpad
naznačeno ovim simbolom. Ovaj proizvod mo
kompaniji Dräger. Molimo Vas da se za infor
nacionalnim marketinškim organizacijama ili

Uslovi u okruženju

Tokom rada

od -15 °C do +50 °C / od +5 °F do +122 °F | od 10 do
kondenzacije) 
od 600 do 1300 hPa

Tokom skladištenja

od -20 °C do +70 °C / od -4 °F do +158 °F

Priključak za USB komunikaciju samo za servisiran

CE oznake: Elektromagnetna kompatibilnost (direktiv

sr


