Az anesztézia soteét kis titkai nrﬁger

Az altatégazok alkalmazasaval a paciensek mentesiilnek a beavatkozasok okozta kellemetlen
érzések aldl, és nagymértékben javul a m(tét eredményessége. Azonban az illékony altatészerek
hozz3jarulnak az liveghazhatast okozd gazkibocsatashoz és a klimavaltozashoz.

Az altatogazokat Az elhaszndlt altatdgazokat
a paciensek belélegzik. a kornyezetbe vezetik.

2014-ben az illékony altatészerekbdl
szarmazo globalis kibocsatas 3 millié tonna
CO,-egyenértéket tett ki, ami meghaladja
Malta 6sszkibocsatasat.

Bar az illékony altatoszerek csak 0,1%-at
teszik ki az USA liveghazhatast okozo
gazkibocsatasanak, a hosszu tavu kornyezeti

Csak kevesebb hatasuk azonban nem elhanyagolhato.

mint 5%-uk
bomlik le

Forrasok: Yasny JS, White J. Environmental implications of anesthetic gases. Anesth
Prog. 2012;59(4):154-1568. doi:10.2344/0003-3006-59.4.164; Varughese S. &
Ahmed S. (2021). Environmental and Occupational Considerations of Anesthesia:

A narrative review and update. Anesth Analg. 133(4), pp. 826-835.




Elhasznalt altatogazok és altatoszergozok

Az izofluran és
a dinitrogén-oxid

A leggyakrabban hasznalt altatégazok nagyon erds liveghazhatasu az ézonréteget
gazok, és sokaig a légkorben maradnak. is karositja.
W Légkari élettartam ® Globalis felmelegedési potencial (100 év)
Szevofluran |zofluran Dinitrogén-oxid Deszfluran
C3H2CIF5O N2O C3H2F60
1,1 év 3,2 év 114 év 14 év

A deszfluran globalis
felmelegedési potencialja
2540, ami azt jelenti, hogy

1 kg deszfluran kibocsatasanak
a hatasa 2,54 tonna
CO,-kibocsatassal egyenlé.

130 510 2908 2540

Forrasok: Vollmer, Ma. K., Rhee, T. S., Rigby, M., Hofstetter, D., Hill, M., Schoenenberger, F. and Reimann, S. (2015), Modern inhalation anesthetics: Potent greenhouse
gases in the global atmosphere. Geophys. Res. Lett., 42: 1606-1611. doi: 10.1002/2014GL062785;Varughese S. & Ahmed S. (2021). Environmental and Occupational
Considerations of Anesthesia: A narrative review and update. Anesth Analg. 133(4), pp. 826-835.



Vizsgaljuk meg

6 oranyi altaldnos, egyensulyi allapotu altatasbdl szarmazé kibocsatasat atszamitva egy gépjarmd 9067
altal megtett kilométerekre, az alkalmazott frissgazaramlas és altatoszer fliggvényében.

Szevofluran M |zofluran B Nitrogén-oxid (60%) B Deszfluran

A deszflurannal végzett hat oranyi magas
aramlasu anesztézia alkalmazasanak
karosanyag-kibocsatasa ugyanannyi, mintha
a Los Angelesbdl New Yorkba és onnan
visszafelé vezetd utat autdval tennénk meg.
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Forrasok: Sherman J.D. & Berkow L. (2019). Scaling up inhaled anesthetic practice improvement:
The role of environmental sustainability metrics. Anesth Analg. 128(6), pp. 1060-1062.



A Drager anesztézias berendezései tamogatjak
a minimalis és az alacsony aramlasu anesztézia
biztonsagos és egyszerd alkalmazasat, ezzel is
el8segitve az 6koldgiai labnyom csdkkentesét.
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Az anesztézia sotet kis titkai Drager

Az altatégazok alkalmazasaval a paciensek mentesiilnek a beavatkozasok okozta kellemetlen
érzések aldl, és nagymértékben javul a mitét eredmeényessége. Azonban az illékony altatészerek
hozzajarulnak az liveghazhatast okozé gazkibocsatashoz és a klimavaltozashoz.

Az altatogazokat = Az elhaszndlt altatdgazokat
a paciensek belélegzik. a kornyezetbe vezetik.

2014-ben az illékony altatészerekbdl
szarmazo6 globalis kibocsatas 3 millié tonna
CO,-egyenértéket tett ki, ami meghaladja
Malta 6sszkibocsatasat.

Bar az illékony altatoszerek csak 0,1%-at
teszik ki az USA liveghazhatast okozé
gazkibocsatasanak, a hosszu tavu kornyezeti

Csak kevesebb hatasuk azonban nem elhanyagolhato.
mint 5%-uk
bomlik le

Forrasok: Yasny JS, White J. Environmental implications of anesthetic gases. Anesth
Prog. 2012;59(4):154-1568. doi:10.2344/0003-3006-59.4.164; Varughese S. &
Ahmed S. (2021). Environmental and Occupational Considerations of Anesthesia:

A narrative review and update. Anesth Analg. 133(4), pp. 826-835.

Elhasznalt altatogazok es altatoszergozok

Az izofluran és
a dinitrogén-oxid

A leggyakrabban hasznalt altatdgazok nagyon erds liveghazhatasu az 6zonréteget
gazok, és sokaig a légkorben maradnak. is karositja.
B Légkori élettartam ® Globalis felmelegedési potencial (100 év)
Szevofluran |zofluran Dinitrogén-oxid Deszfluran
C3H2CIF5O N2O C3H2F60
11 év 3,2 év 114 év 14 év
A deszfluran globalis
130 510 208 2540 7

felmelegedési potencialja
2540, ami azt jelenti, hogy

1 kg deszfluran kibocsatasanak
a hatasa 2,54 tonna
CO,-kibocsatassal egyenlé.

Forrasok: Vollmer, Ma. K., Rhee, T. S., Rigby, M., Hofstetter, D., Hill, M., Schoenenberger, F. and Reimann, S. (2015), Modern inhalation anesthetics: Potent greenhouse
gases in the global atmosphere. Geophys. Res. Lett., 42: 1606-1611. doi: 10.1002/2014GL062785;Varughese S. & Ahmed S. (2021). Environmental and Occupational
Considerations of Anesthesia: A narrative review and update. Anesth Analg. 133(4), pp. 826-835.

Vizsgaljuk meg
6 oranyi altalanos, egyensulyi allapotu altatasbol szarmazé kibocsatasat atszamitva egy gépjarmd 9067

altal megtett kilométerekre, az alkalmazott frissgazaramlas és altatdszer fliggvényében.

Szevofluran M Izofluran m Nitrogén-oxid (60%) B Deszfluran

A deszflurannal végzett hat 6ranyi magas
aramlasu anesztézia alkalmazasanak
karosanyag-kibocsatasa ugyanannyi, mintha
a Los Angelesbdl New Yorkba és onnan
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Forrasok: Sherman J.D. & Berkow L. (2019). Scaling up inhaled anesthetic practice improvement:
The role of environmental sustainability metrics. Anesth Analg. 128(6), pp. 1060-1062.

Okolégiai labnyom csékkentése minimalis és alacsony aramlastu anesztéziaval

A Gas Consumption Analytics segitségével
részletesebb klinikai, gazdasagi és

A Dréger anesztézias berendezései tamogatjak kdrnyezeti informacidval rendelkezhet az

a minimalis és az alacsony aramlasu anesztézia altatogaz-fogyasztasrol,

biztonsagos és egyszerl alkalmazasat, ezzel is 1 dAul 2n-dioxiddal
elésegitve az 6koldgiai lAbnyom csokkentését. pIEieilll e erenRelladele k]
egyenertekl szennyezésre

Atfogé tanacsadasi szolgaltatasokat biztositunk annak ’
vonatkozdan.

érdekében, hogy osztalya maximalis teljesitményt nyujthasson.
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