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Drager Oxy 3000 / 6000 MKIII

Colocacion

D-20919-2020

Tire del mecanismo de apertura
para levantarlo completamente.
Las correas de apriete se
desprenderan.

D-20953-2020

Coloque la boquilla a la altura de
la cara y péngasela en la boca.

D-20992-2020

Coloquese la correa alrededor del
pecho y abréchela.

Lea y comprenda siempre las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.

www.draeger.com

D-20927-2020

D-20966-2020

D-20998-2020

Retire la tapa superior.

Coldquese la pinza nasal en la nariz.

Ya esta listo para la evacuacion.

D-20935-2020

D-20977-2020
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Tire del lazo amarillo para retirar el Coldquese la correa por el cuello.
equipo de autorrescate de la caja. La bolsa de respiracion debe estar

situada lejos de su cuerpo.
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Suelte las gafas de la correa Tire del lazo amarillo para colocar
con broche y pdngaselas. el dispositivo a la altura del pecho.

Driager. Tecnologia para la vida.



