Drager PARAT® 1200
Procedura di indossamento

D-2619-2021

D-44760-2021

D-44715-2021
D-44736-2021
D-44773-2021

Aprire il coperchio della custodia. Estrarre l'unita dalla custodia e rimuovere Premere le linguette del boccaglio
Il sigillo di sicurezza si rompe lo stringinaso dall’apposito supporto e inserirlo in bocca, tenendolo in
automaticamente. sul filtro. posizione con i denti e le labbra.
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D-44779-2021
D-44793-2021
D-44809-2021

Aprire lo stringinaso tirandolo... ...e posizionarlo sul naso in modo che Lasciare immediatamente 'area
tenga chiuse le narici. contaminata.

www.draeger.com Drager. Tecnologia per la vita.



