
90
 9

4 
24

8 
| 

15
.0

6-
3 

| 
C

om
m

un
ic

at
io

ns
 &

 S
al

es
 M

ar
ke

tin
g 

| 
PP

 |
 L

E 
| 

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

| 
Pa

pi
er

 s
an

s 
ch

lo
re

, n
on

 p
ol

lu
an

t |
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 |

 ©
 2

01
5 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA

Ouvrir la sur-boîte et sortir la boîte en carton  
placée à l’intérieur. 
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Ouvrir cette boîte en carton et sortir la cagoule.
	  

D
-8

46
36

-2
01

3

2

Saisir les bandes rouges d’ouverture avec une 
main et utiliser l’autre main pour sortir la cagoule 
d’évacuation jusqu’a ce que les deux bouchons  
obturateurs du filtre soient retirés.

Les ouvertures du filtre doivent être libres afin de  
garantir une bonne respiration.
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Étirer la collerette et passer la cagoule par-dessus 
la tête. Le harnais à l’intérieur s’ajuste automatique-
ment à la tête. S’assurer que le nez et le menton 
soient bien positionnés dans le demi-masque intéri-
eur et que tous les cheveux soient sous la cagoule.

Contrôler la bonne mise en place du demi-masque 
intérieur ; pour cela, boucher avec la paume de la 
main l’ouverture du filtre. Si une dépression ne se 
fait pas sentir à l’aspiration, ajuster le demi-masque 
pour garantir une bonne étanchéité au niveau du 
nez et de la bouche. 

Prêt à l’emploi.
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Poster de mise en œuvre  
Dräger PARAT® Single Pack 
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www.draeger.com

Il est essentiel de toujours lire et assimiler la notice d‘utilisation du dispositif d‘évacuation Dräger PARAT® avant son utilisation !
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