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1 Para su seguridad

1.1 Indicaciones generales de seguridad

● Leer detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizar este
producto.

● Respetar rigurosamente las instrucciones de uso. El usuario debe
entender completamente estas instrucciones y atenerse a ellas
estrictamente.

● El producto debe emplearse según el uso especificado en la sección
de Uso Previsto de este documento.

● No eliminar las instrucciones de uso. Asegurarse de que estas son
guardadas y utilizadas adecuadamente por el usuario.

● Solo personal cualificado está autorizado a utilizar este producto.
● Cumplir con todas las leyes y regulaciones asociadas a este producto.
● Solo el personal cualificado está autorizado a inspeccionar, reparar y

mantener el producto. Dräger recomienda cerrar un contrato con
Dräger Service para todas las actividades de mantenimiento y para
que todas las reparaciones sean llevadas a cabo por Dräger.

● Sólo personal cualificado y entrenado adecuadamente debe
inspeccionar y mantener este producto como se indica en la sección
de Mantenimiento de este documento.

● Utilizar solo piezas de repuesto y accesorios exclusivos de Dräger. En
caso contrario, puede afectar al funcionamiento del producto.

● No utilizar un producto dañado o incompleto, ni tampoco modificarlo.
● Contactar con Dräger en caso de que algún componente falte o falle.
● El aire suministrado debe cumplir con los requisitos del aire

respiratorio según EN12021.

1.2 Definiciones y símbolos de alerta

Los símbolos de alerta se usan en este documento para llamar la atención
al usuario sobre elementos a los que debe prestar atención. A
continuación definimos cada símbolo:

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede provocar lesiones personales o daños en el producto o el
medio ambiente. También puede utilizarse para indicar prácticas
inseguras.

NOTA

Indica información adicional sobre cómo usar el producto.

2 Descripción

2.1 Resumen del producto

La PSS® serie 4000 de Dräger es un equipo autónomo de respiración
(ERA) que usa un sistema respiratorio de circuito abierto. La serie es
compatible con un amplio rango de botellas de aire comprimido, máscaras
y válvulas pulmoautomáticas (p. ej. FPS 7000 y Panorama Nova, válvulas
pulmoautomáticas de serie PSS y botellas de acero o composite).

2.2 Descripción de las características

Véase Fig. A.

El sistema de transporte ó espaldera aéra está realizado en materiales
especiales ultraligeros (2). Las correas de los hombros y el cinturón se
ajustan completamente y disponen de acolchados tanto en hombreras
como en cinturón. 

El equipo emplea el reductor de presión de alto rendimiento Dräger (7)
que reduce la presión de la botella y proporciona aire respiratorio a través
de la manguera de presión media (6) y acoplamiento (1) a  la válvula
pulmoautomática adjunta. El equipo está equipado con un manómetro (4)
que incorpora un silbato para advertir al usuario de la presión baja. Una
manguera con doble presión (5) proporciona aire al silbato cuando se
activa, y tiene un tubo capilar interno que lleva aire de alta presión desde
la botella hasta el manómetro.

Las mangueras de aire y el reductor de presión están integrados en la
espaldera aérea para evitar enganchones y mejorar la protección de los
componentes. Los clips (3) mantienen las mangueras de presión en
posición sobre las hombreras.

Botellas de aire, válvulas pulmoautomáticas y máscaras

La PSS® 4000 de Dräger son compatibles con botellas de composite o de
acero de 4 a 9 litros de capacidad, y 200 o 300 bar de presión. Las
descripciones detalladas y las instrucciones de usuarios se encuentran en
las instrucciones suministradas adjuntas a la botella, la máscara o la
válvula pulmoautomática.

2.2.1 Configuración de dos botellas

Cuando se usa con un kit de actualización de dos botellas, PSS® 4000 es
compatible con:

● Dos botellas de acero de 4 litros de capacidad, 200 bar de presión, con
una pieza de conexión en Y (número de pieza 3339615).

● Dos botellas de materiales compuestos de entre 6 y 6,8 litros de
capacidad, 300 bar de presión, con un un conector de piezauna pieza
de conexión en T (número de pieza 3337660 o 3361996).

El uso de dos botellas de acero con la pieza en Y requiere sustituir la rueda
manual estándar con la rueda manual 3357005. Contactar con Dräger
para más información.

2.3 Uso previsto

El equipo de respiración de PSS® 4000, si está provisto con una botella,
válvula pulmoautomática y máscara, se usa principalmente para los
servicios de emergencia y aplicaciones industriales donde se necesita un
alto nivel de protección respiratoria El equipo de respiración proporciona
al usuario protección respiratoria para trabajar en condiciones de
contaminación y deficiencia de oxígeno y está certificado para la extinción
de incendios.

Las botellas, las válvulas pulmoautomáticas, las máscaras y otros
accesorios usados con este producto deben contar con la certificación
Dräger, montados según la configuración. Contactar con Dräger para más
información.
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Uso en atmósferas potencialmente explosivas

Los elementos electrónicos están certificados por ATEX.

2.4 Homologaciones

Las normas, directrices y directivas europeas según las cuales está
aprobado este producto se especifican en la declaración de conformidad
(ver declaración de conformidad o www.draeger.com/product-certificates).

2.5 Explicación de marcas y símbolos

Consultar con la autoridad correspondiente para la explicación y los
símbolos aprobados y señalizados en el dispositivo. Algunos ejemplos de
marcas en las piezas del equipo de respiración son:

BRAC-1359 – Número de serie de Dräger
08/09 – Mes y año de fabricación
3356812 o R21034 – Número de pieza Dräger
SF – Acoplamiento de fuerza estándar
LF – Acoplamiento de fuerza baja

3 Uso

ADVERTENCIA

Solo personal cualificado y entrenado está autorizado a preparar
y usar el equipo de respiración. Asegurar que ningún accesorio,
complemento u otro elemento textil de protección interfiera en el
aparato y pueda crear un peligro para la seguridad.

La duración de trabajo efectiva del dispositivo depende del
suministro de aire inicial disponible y del índice de respiración del
usuario.  Llenar las botellas por completo antes de su uso y no
comenzar ninguna operación con una botella que esté por debajo
del 90 por ciento (o de otra presión si lo establecen las normas
locales).

ATENCIÓN

No aplicar fuerza excesiva o usar herramientas para abrir o cerrar
la válvula de la botella, y no dejar caer o tirar el equipo respiratorio.

NOTA

Cuando esté equipado con dos botellas, el dispositivo de
respiración podría exceder el límite de peso especificado en la
norma EN 137:2006.

3.1 Preparación para el uso

NOTA

La cara del manómetro se puede ajustar con una fina cubierta
protectora flexible. Retirar este cubierta antes de usar por primera
vez.

1. Llevar a cabo una inspección visual del equipo respiratorio (ver
Sección 3.5.1).

2. Colocar la botella de aire (ver Sección 3.5.2).
3. En el caso de equipos respiratorios con un acoplamiento de presión

media para el pulmoautomático, desconectar y volver a conectar el
acoplamiento macho. Para conectar, presionar el acoplamiento
macho en el acoplamiento hembra hasta oír un clic. Si hay alguna
dificultad para desconectar o conectar, consultar la información de
solución de problemas en la sección 4.

4. Presionar el botón reset al usar una válvula pulmoautomática de
presión positiva (ver Instrucciones de uso suministradas con la válvula
pulmoautomática).

5. Llevar a cabo una prueba de funcionamiento completo del equipo (ver
Sección 3.5.3).

6. Conectar la válvula pulmoautomática a la máscara y comprobar la
seguridad del acoplamiento intentando suavemente empujar el
acoplamiento.

3.2 Cómo ponerse el equipo respiratorio

1. Abrir por completo las hombreras y el cinturón del equipo respiratorio
2. Comprobar que las almohadillas de los hombros no estén torcidas y

llevar el peso del sistema sobre las hombreras utilizando las
hombreras. No apretar por completo en esta fase.

3. Cerrar la hebilla del cinturón y ajustar el extremo hasta que se adapte
con seguridad y cómodamente sobre las caderas (Fig. B). Meter los
extremos del cinturón detrás de la almohadilla de la cintura o cinturón.

4. Poner las hombreras hasta que el equipo de respiración descanse de
forma segura y cómoda en la cadera. No apretar demasiado. Tire de
las retenciones de la correa hacia abajo para fijar los extremos de la
correa (Fig. C).

5. Soltar por completo los atalajes de la máscara y colocar la correa de
cuello sobre la nuca.

6. Presionar el botón reset al usar una válvula pulmoautomática de
presión positiva.

7. "Abrir" la válvula de la botella lentamente, pero completamente, para
presurizar el sistema. 

8. Colocarse la máscara y comprobar la hermeticidad (ver Instrucciones
de uso adjuntas a la máscara).

3.3 Durante el uso

ADVERTENCIA

Abrir por completo la válvula de la botella y asegurar que
permanece abierta durante el uso.

Los usuarios deben estar en un área segura antes de que
comience a funcionar la alarma. Evacuar a un área segura
inmediatamente si la alarma comienza a sonar durante una
operación.

El uso de un suministro de aire complementario empleará aire de
la botella y reducirá rápidamente la duración del trabajo del
equipo.

● Comprobar regularmente la presión restante en el manómetro.
● Si se necesita aire suplementario, presionar brevemente la cubierta de

goma delante de la válvula pulmoautomática para proporcionar aire
extra a la máscara.
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3.4 Después del uso

ADVERTENCIA

No quitarse el equipo de respiración hasta no encontrarse en un
ambiente de respiración seguro.

1. Soltar los atalajes de la máscara. Puesto que el sellado con la cara ya
no se produce, presionar el botón reset al usar una válvula
pulmoautomática de presión positiva.  Retirar la máscara.

2. Cerrar la válvula de la botella.
3. Presionar la cubierta de goma delante de la válvula pulmoautomática

para ventilar completamente el sistema. Presionar el botón reset al
usar una válvula pulmoautomática de presión positiva.

4. Liberar la hebilla del cinturón.
5. Levantar las hebillas de las hombreras para soltar las correas.
6. Retirar el equipo respiratorio y la máscara.
7. Llevar a cabo las tareas de después del uso que se indican en la tabla

de mantenimiento (ver Sección 5).
8. Retirar la botella de aire (ver Sección 3.5.2) si se requiere.
9. Llevar el equipo respiratorio al servicio técnico indicando los detalles

de cualquier error o daño que ocurra durante el uso.

3.5 Tareas habituales de los usuarios

3.5.1 Inspección visual

Se debe realizar una inspección visual del equipo de respiración por
completo incluyendo todas las piezas y accesorios. Comprobar que todo
el equipo está limpio y no presenta daños, prestando especial atención a
los componentes neumáticos, mangueras y conexiones. Las típicas
señales o daños que pueden afectar el funcionamiento del equipo de
respiración incluyen impacto, abrasión, corte, corrosión y descolorido.
Informar del daño al personal de mantenimiento y no usar el equipo hasta
que se hayan subsanado los daños.

3.5.2 Ajustar y retirar la botella de aire

ADVERTENCIA

La liberación de aire de alta presión puede provocar daños al
usuario o a otras personas cercanas al equipo de respiración.
Cerrar la válvula de la botella y ventilar completamente el sistema
antes de intentar desconectar una botella de aire.

Un golpe en la válvula de la botella o el conector del reductor
puede impedir la conexión de la válvula o provocar un escape de
aire. Manejar la botella de aire y el equipo de respiración con
cuidado.

NOTA

Para otros tipos de grifos de botellas, consultar las instrucciones
de uso adjuntas al grifo.

Conexión de una sola botella

1. Comprobar las roscas del puerto de la válvula de la botella y el
reductor de presión. Asegurar que el sellado de la junta tórica (Fig. D,
elemento 1), y el filtro sinterizado (2) del reductor están limpios y no
presentan daños.

2. Tumbar el equipo horizontalmente con el reductor en la parte superior
y extender completamente la correa de la botella.
○ Configuración de dos botellas: mover la correa de centro hacia el

lado de la izquierda (Fig. E, elemento 1).
3. Insertar la botella mediante la presilla de la correa y alinear la válvula

con el reductor.
4. Levantar la botella y alinear en posición vertical (apoyado en el final de

la botella en frente de la válvula).
5. Apretar la rueda manual del reductor, usando solo el dedo pulgar e

índice, hasta que un contacto definido de metal a mental se sienta. No
usar herramientas o apretar demasiado.

6. Colocar el equipo detrás en posición horizontal.
7. Tensar la correa de la botella (Fig. F).
8. Colocar la correa sobre la botella para operar la leva de bloqueador

(Fig. H).
9. Asegurar el extremo de la correa:

○ Configuración de una sola botella: con el gancho y el cierre.
○ Configuración de dos botellas: pasar la correa de la botella por la

hebilla de metal de la correa central (Fig. I) y fijarla con el gancho
y el cierre.

Conexión de dos botellas

La conexión de dos botellas requiere una variante de PSS® 4000 con
capacidad para aceptar dos botellas. La conexión de dos botellas de
materiales compuestos de 6 o 6,8 litros requiere una pieza de conexión
compatible (ver la Sección 2.2.1). La conexión de dos botellas de acero de
4 litros requiere una pieza de conexión compatible y una rueda manual
delgada (ver Sección 2.2.1).

1. Comprobar las roscas del puerto de la válvula de la botella y el
reductor de presión. Asegurar que el sellado de la junta tórica (Fig. D,
elemento 1), y el filtro sinterizado (2) del reductor están limpios y no
presentan daños.

2. Posiciona el equipo horizontalmente con el reductor hacia arriba y
extender completamente la correa de la botella.

3. Si no está colocada, colocar la pieza de conexión en el
reductor (Fig. J, se muestra pieza en T con fines ilustrativos). Apretar
la rueda manual del reductor, usando solo el pulgar y el índice, hasta
que se sienta un claro contacto de metal a metal. No usar
herramientas ni apretar demasiado.

4. Insertar la botella mediante la presilla de la correa de ajuste y alinear
la válvula con la pieza de conexión.

5. Apretar la rueda manual de la pieza de conexión como se describió
anteriormente en el paso 3 (Fig. K).

6. Si es necesario, colocar las correas antivibración en la rueda manual.
7. Tensar la correa de la botella (Fig. L).
8. Colocar la correa de ajuste sobre la botella para operar la leva de

bloqueador (Fig. M).
9. Colocar la correa en la hebilla central y luego asegurarla con el gancho

y el cierre (Fig. N). (Liberar la leva de bloqueador para ajustar la
posición de la correa de la botella si es necesario).

Retirada de una sola botella

1. Cerrar la válvula de la botella y ventilar por completo el sistema.
2. Tumbar el aparato horizontalmente con la botella más arriba.
3. Desabrochar el cierre autoadherente.
4. Levantar la correa contra la leva de bloqueador para liberar la tensión

de la hebilla, y luego soltar la correa.
5. Desconectar la válvula de la botella del reductor de presión.
6. Levantar la botella frente al reductor y retirar la botella.

!
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Retirada de dos botellas

1. Cerrar las válvulas de las botellas y ventilar por completo el sistema.
2. Posicionar el equipo horizontalmente con la botella hacia arriba.
3. Liberar la leva de bloqueador y luego aflojar la correa.
4. Retirar las correas antivibración, si están colocadas, y desenroscar completamente las ruedas manuales de la pieza de conexión.
5. Levantar las botellas en contra de la pieza de conexión y retirarlas.
6. Retirar la pieza de conexión del reductor.

3.5.3 Test de funcionamiento

ADVERTENCIA

Cualquier error del equipo de respiración en alguno de los parámetros o estándares descritos en los test de funcionamiento indica un fallo en el
sistema. Informar al personal de mantenimiento debidamente capacitado acerca de este fallo o contactar con Dräger. No utilizar el equipo de
respiración hasta que se rectifique el fallo.

Montar el equipo de respiración como se describe en la preparación de uso (ver Sección 3.1) antes de iniciar el test de funcionamiento.

Test de fugas y test de alarma del silbato

1. Presionar el botón reset al usar una válvula pulmoautomática de presión positiva.
2. Abrir lenta y completamente la válvula de la botella (sentido contrario a las agujas del reloj). Durante la presurización puede sonar momentáneamente

el silbido.
3. Cerrar completamente la válvula de la botella.
4. Después de un minuto, comprobar el manómetro y a continuación reabrir la válvula de la botella. El manómetro no debe indicar un incremento en

presión de más de 10 bar (una marca en la esfera del manómetro). Si se produce un fallo, averiguar el porqué (ver Sección 4), y luego repetir el test
de escape.

5. Cerrar completamente la válvula de la botella.
6. Observar el manómetro y liberar lentamente la presión como se indica a continuación:

a. Cubrir el puerto de salida de la válvula con la palma de la mano.
b. Presionar la cubierta de goma para activar la presión positiva.
c. Ventilar el sistema levantando con cuidado la palma de la mano del puerto de salida para mantener una lenta disminución de la presión.

7. La alarma debe empezar a sonar en el intervalo 60 bar - 50 bar.
8. Continuar ventilando el sistema hasta que se agote.
9. Presionar el botón reset al usar una válvula pulmoautomática de presión positiva.

4 Localizador de problemas

La guía de solución de problemas muestra los diagnósticos de error y la información para la reparación aplicable a los usuarios del equipo de respiración.
Más información sobre solución y reparación de problemas se encuentra disponible en las Instrucciones de uso suministradas con el equipo.

Donde la guía de solución de problemas muestre más de un error o remedio, llevar a cabo las acciones de reparación en el orden en que aparecen en la tabla.

Contactar con el personal de servicio o Dräger cuando la información de la solución indique una tarea de mantenimiento, o si el síntoma permanece
después de haber efectuado todas las posibles soluciones.

5 Mantenimiento

5.1 Tabla de mantenimiento

Mantener y comprobar el equipo de respiración, incluyendo el equipo sin uso, de acuerdo con la tabla de mantenimiento. Realizar un registro de todos los
detalles del mantenimiento y mantener y chequear. Consultar también las instrucciones de uso del pulmoautomático, máscara y otros elementos del equipo.

Podría ser necesaria la realización de inspecciones y pruebas adicionales en el país en el que vaya a utilizarse el equipo para garantizar el cumplimiento
de la normativa nacional.

Síntoma Fallo Solución

Escape de aire de alta presión o test de escape 
erróneo

Conector suelto o sucio Desconectar, limpiar y reconectar los acoplamientos y 
volver a realizar test

Manguera o componente erróneo Sustituir los accesorios reemplazables por el usuario y 
volver a realizar test

Escape de aire procedente de la conexión de la 
manguera de presión media en el reductor de 
presión (válvula de seguridad)

Junta tórica, retención, resorte o reductor de 
presión erróneos

Tarea de mantenimiento

Presión media alta o baja Reductor de presión erróneo Tarea de mantenimiento

Alarma con sonido bajo Silbato sucio Limpiar la boquilla del silbato y volver a realizar el test

Dificultad para conectar o desconectar el 
acoplamiento rápido de presión media

Conector sucio Desconectar, limpiar y reconectar los acoplamientos y 
volver a realizar el test

Rebaba en el acoplamiento macho Sustituir la manguera con el acoplamiento macho

Componente/Sistema Tarea Antes 
del uso

Después 
del uso

Cada 
mes

Cada 
año

Cada 10 
años

Equipo completo Inspección visual (ver nota 1 y Sección 3.5.1)

Notas

O Recomendaciones Dräger

1 Limpiar el equipo si está sucio. Si el equipo ha estado expuesto a contaminantes, desinfectar cualquier componente que entre en contacto directo y prolongado
con la piel.

O O O

Prueba de funcionamiento (ver Sección 3.5.3) O O O

Pruebas estáticas y de ciclo respiratorio (veáse nota 2)

2 Estas tareas de mantenimiento solo pueden ser realizadas por Dräger o personal de mantenimiento capacitado. Los detalles de las pruebas están descritos
en el manual técnico, y son tarea del personal de servicio que ha asistido a un curso de mantenimiento Dräger específico.

O

Pulmoautomático Comprobar si hay lubricante en los conectores de encaje a presión (ver notas 3)

3 Para el tipo A comprobar la junta tórica del pulmoautomático; y para el tipo ESA comprobar la superficie exterior de la parte macho del conector de encaje a
presión en el pulmoautomático. Como guía, el lubricante debe sentirse en los dedos pero no verse. Si se requiere relubricación, aplicar ligeramente
Dow Corning® Molykote® 111 (otros lubricantes no han sido probados y pueden dañar el equipo).

O

Comprobar que el elemento macho del acoplamiento rápido no tenga rebabas 
(consultar el paso 3 en Sección 3.1)

O

Reductor de presión Comprobación de presión media (ver nota 2) O

Inspeccionar el filtro sinterizado (ver nota 2 y nota 4)

4 Sustituir el filtro sinterizado si se observa una gota en el rendimiento del reductor durante una comprobación del flujo o si está visiblemente dañado.

O

Inspeccionar la junta tórica de conexión de alta presión (ver nota 2 y nota 5)

5 Sustituir la junta tórica de conexión de alta presión si se descubren fugas durante una prueba de funcionamiento o si la junta tórica está visiblemente dañada.

O

Revisión general. Contactar con Dräger para el Servicio de Intercambio de 
Reparación (REX) (ver nota 6)

6 Donde el equipo de respiración esté sujeto a un alto nivel de uso (en entrenamientos, etc.), reducir el periodo general del reductor de presión. En estas
circunstancias, Dräger recomienda que la frecuencia de revisión general sea inferior a 5.000 aplicaciones de uso. Una aplicación de uso se define como un
uso único del equipo de respiración completamente montado, cuando el usuario respira por el cilindro de aire. Esto no incluye presurización del sistema para
las comprobaciones preparatorias del funcionamiento.

O

Botella Recargar la botella según la presión de trabajo correcta O O

Comprobar la presión cargada (solo cilindros almacenados) O

Comprobar la fecha de prueba del cilindro O

Inspecciones periódicas nacionales De acuerdo con las regulaciones nacionales del país 
en cuestión

Válvula de botella Revisión general Durante la recertificación del cilindro

!
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PSS® serie 4000
Equipo autónomo de respiración Instrucciones de usoi
5.2 Limpieza y desinfección

ATENCIÓN

No exceder los 60 °C en el secado y sacar inmediatamente los
componentes de la secadora una vez finalizado el proceso. El
tiempo de secado en una secadora caliente no debe exceder los
30 minutos.

No sumergir componentes neumáticos o electrónicos en
soluciones de limpieza o agua.

Si hay agua atrapada y se congela en el interior del sistema
neumático del equipo de respiración (como, por ejemplo, la
válvula pulmoautomática), el funcionamiento podría verse
afectado. Evitar que entre cualquier líquido; secar a fondo el
equipo de respiración después de la limpieza para evitar que esto
ocurra.

Para obtener información sobre los productos de limpieza y
desinfección adecuados y sus especificaciones, consultar el
documento 9100081 en www.draeger.com/IFU.

Consultar también las instrucciones de uso del pulmoautomático, máscara
y otros elementos del equipo.

● Usar solo paños sin pelusas

1. Limpiar el equipo de respiración manualmente utilizando un paño
humedecido con solución de limpieza para eliminar el exceso de
suciedad.

2. Aplicar solución desinfectante en todas las superficies internas y
externas.

3. Enjuagar adecuadamente todos los componentes con agua limpia
para eliminar los agentes de desinfección y limpieza.

4. Secar todos los componentes usando un paño seco, en una secadora
caliente o con aire.

5. Contactar con el personal de servicio o Dräger si se necesita el
desmontaje del arnés, el marco espacial o los componentes
neumáticos.

5.2.1 Arnés – Limpieza a fondo

ATENCIÓN

La limpieza a fondo solo debe ser llevada a cabo por personal
debidamente cualificado. El desmontaje del equipo de respiración
por personal no cualificado no está permitida y podría dañar el
equipo.

1. Retirar el arnés del sistema de transporte y limpiar usando uno de los
siguientes métodos:
a. Limpiar manualmente en un baño con los agentes de limpieza o

desinfección recomendados.
b. Lavar a máquina (a 30 °C) utilizando un agente de limpieza

adecuado.
2. Enjuagar adecuadamente los atalajes con agua limpia para eliminar

los agentes de desinfección y limpieza.
3. Secar todos los componentes incluyendo las partes internas.

5.3 Trabajos de mantenimiento

5.3.1 Carga de la botella de aire

ADVERTENCIA

El aire suministrado debe cumplir con los requisitos del aire
respiratorio según EN12021.

Consultar las instrucciones adjuntas a la botella y al dispositivo de carga
para recargar una botella de aire comprimido. 

6 Almacenamiento

6.1 Preparación para el almacenamiento

● Extender las hombreras, cinturón y los atalajes de la máscara.
● Para el almacenamiento, colocar la máscara en una bolsa de

protección (recomendamos contactar con Dräger para el suministro
de una bolsa apropiada).

● Colocar las mangueras de tal manera que el radio de doblez no sea
muy agudo y que no esté ni estirado, ni comprimido ni torcido.

6.2 Condiciones de almacenamiento

● Almacenar el equipo entre -15 °C y +25 °C. Asegurarse de que el
ambiente sea seco, libre de polvo y suciedad, en un lugar donde no se
pueda dañar o desgastar por abrasión. No almacenar el equipo
expuesto a la luz solar directa.

● Fijar el equipo de respiración con seguridad en algún punto elevado
para evitar que se caiga.

7 Características técnicas

8 Lista de referencias

Conexión de alta presión Estándar G5/8″ según EN 144-2 (200 
bar o 300 bar)

Botellas de aire comprimido 
(configuración de una sola botella)

de 4 litros a 9 litros (200 bar o 300 
bar), acero o materiales compuestos

Botellas de aire comprimido 
(configuración de dos botellas)

4 litros (200 bar), acero;
de 6 litros a 6,8 litros (300 bar), 
materiales de composite

Activación de la alarma Activación inicial: de 60 a 50 bar

Presión media de 6 a 9 bar

Temperatura de trabajo Índice de temperatura según EN137

Descripción Cantidad Referencia

Dow Corning® Molykote® 111 100 gramos 3331247

!
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